Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyiiova 2933/2, 695 11 Hodonin

Spole€nost je zapséana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Bmé, oddil B, viozka 1168

vode pro pHroda .

Chemicka sluzba vodovodil, laboratof upravna vody Bzenec Pfivoz, 696 81 Bzenec
Zkugebni laboratof &. 1330 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz

Protokol o zkousce €. 1175/25

Objednatel: Sprava majetku obce Lovéice, ptisp&vkova organizace, 696 39 Lovcice 118
Misto odbéru: Lovéice, vodojem, odbdrovy kohout k odb&ru vzorkl smésné surové vody pred dezinfekei
Oznadeni vzorku: 19 Cislo vzorku:  2755/25
Matrice: voda podzemni Al
Vzorek odebral: Auf Jif{ Odbér podle: I-CHSV-63 A
Datum a ¢as odbéru: 17.6.2025 9:30  Piijem: 17.6.2025 13:07 Analyzovano: 17.6.2025 -30.6.2025
ukazatel jednotka hodnota | metoda nejistotal limit ! JA/N/S
pach senzoricky piijatelny | I-CHSV-101 - - + | A
termotolerantni koliformni bakterie KTJI/100ml 0 1-CHSV-32 - 20 + 1 A
Escherichia coli KTJ1/100ml 0 I-CHSV-32 - 50 + 1 A
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 5 [-CHSV-33 - 20 + [ A
mikroskopicky obraz-abioseston % 1 CSN 75 7713 - - - A
mikroskop.obraz-podet organismt jedinci/ml 0 CSN 75 7712 - 50 + | A
pH 725 I-CHSV-03 5% 65-95 [+ A
chem. spotieba kysliku manganistanem _ img/1 0,77 [-CHSV-05 20% 3 + |1 A
amonné ionty meg/l <0,03 I-CHSV-11 - 0,5 + 1 A
dusiénany mg/l 3.5 I-CHSV-16 10% 50 + 1 A
chloridy mg/l 14,5 [-CHSV-13 5% 100 + 1 A
sirany mg/l 110 1-CHSV-14 10% 250 + 1 A
méd’ ug/l <1,0 sub ALS - 50,0 + | SA
olovo pneg/l <1,0 sub ALS - 10,0 + | SA
kadmium wg/l <0,20 sub ALS - 5,0 + | SA
Vysvétlivky:
limit hodnota stanovena vyhlagkou 252/2004 Sb.v aplném a platném zn&ni - ptiloha &.1
+ parametr vyhovuije limitu
! parametr nevyhovuje limitu
A metoda v rozsahu akreditace
N metoda mimo rozsah akreditace
1-CHSV pracovni instrukce
S subdodavatelské analyza
sub ALS laboratof ALS Czech Republic, s.r.o.
- nezadano
CSN 75 7713 CSN 75 7713 1-CHSV-33 CSN EN 1SO 7899-2
CSN 75 7712 CSN 757712 1-CHSV-101 CSN EN 1622, CSN 75 7340
1-CHSV-11 CSNISO 7150-1 1-CHSV-03 CSN1SO 10523
I-CHSV-16 CSN 1SO 7890-3 1-CHSV-14 CSN 75 7477
-CHSV-13 CSN 18O 9297 I-CHSV-32 CSN 75 7835, CSN EN 1SO 9308-1
[-CHSV-05 CSN EN ISO 8467
[I-CHSV-61 CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN IS0 5667-14, CSN EN ISO 19458

*Zkousky byly provedeny na mist® odbéru. Ostatni zkousky byly provedeny v laboratoii CHSV, tipravna vody Bzenec Privoz (krom& zkousek
oznaenych S - subdodavka)
Vysledky zkousek se tykajf jen pfedmétu zkousky a nenahrazujf jiné dokumenty.
Zéaznam o odbéru vzorku je uloZen v laboratofi.
Nejistoty jsou vztazeny k naméfenyni hodnotdm a nezahmujf nejistotu odbéru vzorku. Jsou to nejistoty rozsifens, vyjadiené v %,
na hlading pravdgpodobnosti pfiblizng U=95 %, pro koeficient roz3ifeni k=2. Nejistota odbéru vzorku je 10%.
Nejistoty méfeni se pro iely posouzenf vyroku o shodg se specifikact nezohlediiuji.
Bez pisemného souhfasu laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovén jinak neZ cely.
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